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CERTIFICATE

クk痢煮亮針(Customer Name)

製品名 (DescriptiOn)

形式 (Model No)

製造番号 (Serial No)

管理番号 (Management No)

校正年月日(Date)

沖縄県立中部病院 治験管理センター 殿

おんどとり 」r。 (l■lティアント
｀
テ
ヾ
イ製 )

TR-511

F8262FDE

23078

2018午12月 2日

上記製品は、品質管理の国際規格IS09001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、

校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の

標準とトレーサヒリティがとれております。
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発行番号 18-01132-2

試 験 成 績 書
依頼者

製品名

形式

製造番号

管理番号

校正年月日

校正時室温

沖縄県立中部病院 治験管理センター 殿
おんどとり 」r。 (側ティアント

｀
テ
｀
イ製 )

TR-51土

F8262FDE

23078

2018年 2月 2日

24 qc   51 %

上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

試験温度 (℃ ) 指示値 (℃ )

20.0 20.0

上記校正値は調整なしの結果です

使用標準器名称 /形式
デシ
ヾ
ル指示温度計 /CAB F200 8

白金測温抵抗体 /NRHS1 0

製造番号

0026/05

TS6ZA 7101F

精度

±(0.15+0,002t)℃

(精度は上記に含む)

上記使用標準器は、国家標準にトレーサガルであり又正常であることを確認済み。

以上

承認 校正者
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